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Smart
Heart
Sensor

Bereiten Sie Ihre
Haut vor

Befestigen Sie den 
Sensor über dem 

Brustbein

Der Herzrhythmus 
wird aufgezeichnet 
und ausgewertet

DATENSCHUTZ Ihre Privatsphäre ist 
uns wichtig. Wir schützen Ihre Daten 
und geben Ihre Informationen nicht wei-
ter. Lesen Sie mehr dazu unter ecg247.
com. GEWÄHRLEISTUNG Die Herzsig-
nale haben bei verschiedenen Menschen 
unterschiedliche Formen und Größen. 
Wir können nicht garantieren, dass dieser 
Test alle verschiedenen Herzrhythmus-
störungen bei jedem Menschen entdeckt. 
Der Sensor kann nicht nach Anzeichen 
eines Herzinfarkts suchen. Jede Herz-
rhythmusstörung muss durch einen Arzt 
bestätigt werden. Lesen Sie mehr dazu 
unter ecg247.com. Kontaktieren Sie im-
mer einen Arzt, sobald Sie Herzsymtpo-
me wahrnehmen. WARNUNG Der Sensor 
sollte nicht bei Patienten mit signifikan-
tem Übergewicht (BMI >40), Herzschritt-
machenr/ICDs, Kindern, Schwangeren 
oder in Situationen mit der Notwendigkeit 
eines externen Defibrillators verwendet 
werden. Falls die Verwendung Juckreiz 
oder einen Ausschlag verursacht, sollte 
der Sensor entfernt werden. Nicht ver-
schlucken. Der Sensor sollte außerhalb 
der Reichweite von Kindern aufbewahrt 
werden. Die Batterien sind nicht wieder-
aufladbar. UMWELT Entfernen Sie die 
Batterie aus der Elektrode, um sie ord-
nungsgemäß zu recyceln. Sie können mit 
dem Sensor duschen, sollten aber nicht 
baden. Vollständige Anweisungen finden 
Sie unter ecg247.com

AppSens AS, 4790 Lillesand, Norwegen

In dem Feld
“Testergebnisse” ist

Ihr Befund zu sehen. Be-
stellen Sie eine kardiolo-
gische Bewertung durch 
unser ECG247-Kardiolo-
genteam oder teilen Sie 
Ihre Befunde mit Ihrem 

behandelnden Arzt. 

Bestellen Sie neue 
Sensoren und Elek-
troden auf ECG247.
com oder bei Ihrem 
behandelnden Arzt

Waschen und trocknen
Sie Ihre Haut. Entfernen
Sie Körperbehaarung.

Entfernen Sie das
Schutzpapier

Von nun an können Sie Ihr Mobil-
gerät wie gewohnt weiternutzen. 

Stellen Sie dabei stets sicher, dass 
die ECG247-Applikation im Hinter-

grund läuft und dass sich das 
Mobilgerät während der Testdauer 
in der Nähe des Sensors befindet.

Laden Sie die ECG247-
Applikation herunter 

und installieren Sie sie 
auf Ihrem Mobiltelefon 

Öffnen Sie die App
und folgen Sie den

Anweisungen 

Rufnummer in der 
App eingeben

Einmal-Passwort als SMS 

Platzieren Sie
den Sensor auf
der Elektrode 

Verbinden Sie den 
Sensor mit Ihrem 

Mobilgerät 

Drücken Sie die Taste in der
Mitte des Sensors, bis ein

blaues Licht erscheint
Drehen Sie den Sensor

im Uhrzeigersinn 
Bedienungsanleitung

Modell 353 010 
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